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LABORATORIO DE SALUD POBllCA DEPARTAMENTAL DE NORTE DE SANTANDER
PUBlIC HEALTH LABORATORY OF NORTE DE SANTANDER

IDENnFlCACION
EMPRESA SOLICITANTE: OFICINA SANITARIA MUNICIPIO DE DIRECCION: CALLE 7 ~'29-29 LA PRIMAVERA
CoMPANY APPl YlNG OCAAA AORESS
MUNICIPIO y LOCALIDAD: OCAAA CONTACTO: 320 2714486
LOCALITY CONTACT
NOMBRE E~RESA SERVICIO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE OCAAA S.A ESPO S.APUBLICOIFUENTE:

FECHA DE MUESTREO: " HORA MUESTREO:
SAMPlING DATE 2018-05-09 SAMPLING TIME

10:00 h.

LUGAR DE TOMA Y DIRECCION: JUNTO A LA CASA 278-25 DE LA CAllE PUNTO DE TOMA: PUNTO:OOO4-A
118ARRIOSIMONBOlIVAR SAMPLING POINT [\

FECHA DE RECEPCiÓN: 2018-05-10 HORA DE RECEPclON: 08:ooh.
RECEPTION DATE RECEPTION TIME "

COAGULANTE:
,

SULFATO DE ALUMINIO DESINFECTANTE: CLORO GASEOSO

FECHA DE PROCESAMIENTO FISIcoauiMlCO: NOAPLICA TIPO DE AGUA: TRATADAPROCESSING DATE SAMPlEIPRODUCT

FECHA DE PROCESAMIENTO 2018-05-10 FECHA DE REPORTE: 2018;-05-15MICROBIOLOOtCO: REPORTDATE

1.CONDICIONES AMBIENl'ALES:
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

ÁREA FISICOQulMICA DE AGUAS ÁREA MICROBlOlQGIA DE A'QUAS
TEMPERATURA [O e]: NO APLICA 21

URE
HUMEDAD RELATIVA MEDIA [%]:
RELATlVE HUMIDITY NO APLICA 47

2. RESULTADOS OBTENIDOS:
RESULTS OBTAlNEO

ANAuSlS FlSlCOQulMlCO

PARAMETROS BASICOS
, VALOR MAXlMO ACEPTABLE seGUN METODORESULTADOS .!!,<;,.~<>.!~~?!,!l"~~ METHOO

Color P Pt-Co(UPC) - ~,: <=15 ESPESCTROFOTOMETRICO
""'?12OC

Olor ySabor - AC.EPTABLE -

Turbidez UTN - <=2 ~!CO

CI Residual In Situ mg/L - 0,3 - 2,0 -
el Residual mg/L - 0,3-2,0 COl~ICOOPO

'''''''OCI·G

IpH - 6,5-9,0 -a:ECTROMETRlCO
"''44500H+B

ANAUSIS MlCROBlOlOGICO

PARAMETROS BASICOS
VALOR MAXlMO ACEPTABLE SEOON METODORESULTADOS DECRETO 1575 DE 2007 y

~~~~ • -~" ,H" "" 'XVl7
METHOO

CoIiformes Totales: NMP/100 cm3(ml) O O SUSTRATO ENZlMATlCO SM-92238

Escherichia coIi NMPI100 cm" (mL) O O SUSTRATO ENZlMATlCO SM-92238

METODO EPA 1823,1

Giardia (Quistes/1OL) - O CRYPTOSPORIDtUMANO GIARDIA
&"1)WATER

METODO EPA 1623,1
O CRYPTOSPORlOtUM ANO GIARDIA

Cryptospol'idium (Ooqulstes/1OL) - ANOWATER
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PRUEBAs COMPLEMENTARIAS PoRMAPA DE RIESGO ANALlSIS FISICOQUIMICO
VALOR MAX&IOACEPTA8LE SEGUN METOOOPARAMETROS BASICOS RESULTADOS DECRETO 1575 DE 7JJIJ7 y METHOD .

RI'SllI'Ii'.IQN 21151l1' 7007

Hierro mgIL Fe 0.3 COlORJMETRICO- SM3I5OOFeB

50-1000 ELECTROMETRICO
Conductividad umhoslcm - SM2510B

Auoruros mg/L F- - 1 -
Sulfatos mgILS04 250 TURBIOtMETRICO- SM 4500-S04 E

Dureza Total mgIL CaC03 300 VOlUMETRlCO EOTA- SM 2340 C

Fosfatos mgIL P04 0,5 C9LORIMETRlCO- SM4SOOPO

Nitritos mgIL N02 0,1 COlORlMETRlCO- SM4SOON02B

Alcalinidad f.mg/l caC03 - - TITIJlAOON
SM2320B

Alcalinidad t. mgIL caC03 - 200 TITIJlACION
SM2320B

Cloruros mgIL CI 250 COLORIMETRICO- SM4SOOC-O

CONCEPTO

PORCENTAJE IRCA: 0,00% NIVEL DE RIESGO: SJNRIESGO

3, OBSERVACIONES
OBSERVATIONS Temperatura en recepcion 1.2 oC

Ana/lsta Fisicoquirnico
Ana/yst AMA-O.12

Analista Mlcrobiologico
Analyst AMA-018

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS

Este informede ~ no podrá ser reprodutido pardalmente sin la aprobación por esailD dellabonItorio que Jo emite. I,.os patrones y matanales de referencia con los
que se ha llevado a cabo los análisis disponen de trazabilidad documentada.
Los resultados contenidos en este inlorme de resultados se r&fi81'llll única y exclusivamente a lamuestra rucibida.·momento Y condiciones en que se realizaron los análisis
Tms report of lMUIts can not be reprtiduced parlially Without !he written approvaI of!he IaboralDly that i_ it The pattems and refeIence matanals with whlch the anaIyzes
hava been éatried oUt hava documented trac:eability. .

The resuIts contained in lhis report of resuIts rafer SOIeIyand exdusively ID !he sample received, rnoment and condltions in which !he analyzes _ performed.
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